
Προδιαγραφές Λειτουργίας Εμβολιαστικού Κέντρου 

 

Κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει χώρο αναμονής καθώς και διακριτούς 

χώρους για λόγους προστασίας της ατομικότητας κάθε εμβολιαζόμενου. 

1. Στελέχωση του Εμβολιαστικού Κέντρου: 

Ένας (1) ιατρός  ως υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων 

Εμβολιαστικών Κέντρων που αναπτύσσονται εντός της ίδιας δομής, ο οποίος κατά 

τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου αποδεσμεύεται από τα λοιπά 

καθήκοντά του. 

Ένας/Μια Επισκέπτης/τρια Υγείας ή επί ελλείψεως ένας/μια Νοσηλευτής/τρια 

Ένας Διοικητικός ή παραπάνω με βάση τον αριθμό των Εμβολιαστικών Κέντρων που 

αναπτύσσονται εντός της δομής. 

2. Εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει η δομή: 

Ψυγείο που διαθέτει ψηφιακό σύστημα καταγραφής της θερμοκρασίας. Η 

θερμοκρασία του ψυγείου ελέγχεται και καταγράφεται δύο (2) φορές την ημέρα σε 

δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργούντα τον έλεγχο και τηρείται σε 

αρχείο. (θερμόμετρο με σύστημα καταγραφής μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε 

ψυγείο οικιακής χρήσης με μικρό κόστος) 

Ηλεκτρονικό υπολογιστή (προορισμένο αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών 

των Εμβολιαστικών Κέντρων) και εκτυπωτή 

Συσκευή τηλεφώνου 

Τον προβλεπόμενο ιατροτεχνικό εξοπλισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών 

Επιπλέον: 

(1) Εξεταστική κλίνη 

(2) Ανοξείδωτο ή πλαστικό τροχηλατό τραπεζίδιο νοσηλείας με δύο επίπεδα 

(3) Δύο (2) καθίσματα 

(4) Βάρθρο βοηθητικό για την εξεταστική κλίνη 

(5) Πιεσόμετρο και οξύμετρο 

(6) Μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό 

(7) Πρωτόκολλο διαχείρισης  της αναφυλαξίας/ κιτ αντιμετώπισης αναφυλακτικού 

σοκ 



(8) Κατάλληλα δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων-υγειονομικού υλικού- 

φιαλιδίων 

(9) Άλλα ιατρικά βοηθήματα -  φαρμακευτικό βαμβάκι, επίδεσμοι, γάντια, μάσκες, 

κλπ 

(10) Διασφάλιση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες 


